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燃焼度計測装置の故障 

事象の概要 
 

 

（１）発生場所：機器 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋：燃焼度計測装置 

（２）設備の概要 使用済燃料を燃料貯蔵プールに移送する前に、使用済燃料の平均濃縮度を測定し、確認す

る装置。 

 

（３）発生の状況 運転中（平均燃焼度の測定作業中） 

（４）概要 使用済燃料の燃焼度の測定作業中、検出器等が故障し、燃焼度計測装置の異常を示す警報

が発報。 

 

（５）原因 運転を継続する中で偶発的に発生する機器故障 

 事象による影響 
 

 

（１）工場外への影響 工場外への影響は生じない。 
使用済燃料の異常ではなく、また、放射性物質を除去するフィルタ等を有する建屋換気設備が稼働してい

る建屋内での事象及び復旧作業であり、放射性物質の放出等、工場外への影響は生じない。なお、本事

象は放射性物質の漏えいを伴うものではない。 

 

（２）安全性への影響 安全上の問題は生じない。 
燃焼度計測装置が故障した際は、燃焼度計測作業を停止し、使用済燃料を次工程に移送せず、安全な

場所へ使用済燃料を戻すため、これ以上の事象の進展はなく、安全上の問題は生じない。 

 

（３）作業員への影響 作業員への影響は生じない。 
復旧作業は、定められた放射線管理要領に従い、作業計画書に沿って安全に作業を進めることにより、

作業員への影響は生じない。 

 

（４）他工程への影響 他工程への影響は生じない。 

使用済燃料受入れ・貯蔵施設では工程の運転に十分な量の使用済燃料を貯蔵しており、他工

程への影響は生じない。 

(1) 燃焼度計測装置の故障であることを確認する。 

(2) 定められた保修作業手順に従って、部品交換作業を行う。 
 対応の概要 

(3) 燃焼度測定装置の機能・動作確認を行い、異常のないことを確認した後、使用済燃

料の燃焼度測定を再開する。 
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